RÁPIDO COVID-19 


O novo kit rápido de teste 
CPVID-19 IgG /IgM é um 
imunoensaio rápido para 
a detecção qualitativa de 
anticorpos IgG e IgM 
específicos para COVID-19 
no sangue total, soro ou 
plasma humano. 
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Novo kit de teste rápido CoronavVirus IgG / IgM 


UNIVEN 


(Teste rápido COVID-19 IgG / IgM) 
em soro humano / plasma / sangue total 


Nº de gato: JCOVID IgG / M-19-02. 
Formato: Cassete 
Pacote: 20 testes / caixa 


[USO PRETENDIDO] 

O novo kit rápido de teste CoronaVirus IgG / IgM é um 
imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de 
anticorpos IgG e IgM específicos para COVID-19 no sangue total, 
soro ou plasma humano, como auxílio no diagnóstico de infecções 
primárias e possíveis infecções secundárias com SARS-CoV-2.2. 


[INTRODUÇÃO] 

O coronavírus (COV) pertence à ordem nidoviridae, que é 
dividida em três gêneros: a, Be y. a. 8 é apenas patogênico para 
mamíferos; y é a principal causa de infecção de aves. O novo 
coronavirus é transmitido principalmente através do contato direto 
com secreções ou aerossóis, gotículas, também há evidências de 
que pode ser transmitido pela via oral fecal. Até agora, existem 
sete tipos de coronavírus humano (HCoV) que causam doenças 
respiratórias humanas: hcov-229e Hcov-oc43, SARS CoV, HCoV- 
NL63, hcov-hku1, mers CoV e novo coronavírus (2019) é um 
importante patógeno de infecção do trato respiratório humano. Entre 
eles, o novo coronavírus (2019) foi encontrado devido a casos de 
pneumonia viral em Wuhan em 2019, com manifestações clínicas de 
febre, fadiga e outros sintomas sistêmicos, acompanhados de tosse 
seca, dispnéia. Pode evoluir rapidamente para pneumonia grave, 
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insuficiência respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo, 
choque séptico, falência de múltiplos órgãos, distúrbio metabólico 
ácido-básico grave e até risco de vida. 
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[PRINCÍPIO DO TESTE] 

O Novo Teste Rápido de Coronavírus IgG / IgM é um imunoensaio 
cromatográfico de fluxo lateral. A cassete de teste consiste em: 1) 
uma almofada conjugada de cor bordô contendo novos antígenos 
recombinantes CoroV conjugados com ouro colóide (novos 
conjugados Coro V) 2) uma tira de membrana de nitrocelulose 
contendo duas bandas de teste (bandas G e M) e uma banda 
de controle (C banda). A região da linha G é pré-revestida com o 
anticorpo para a detecção do vírus CoroV anti-lgG novo, a região 
da linha M é revestida com anticorpo para a detecção do vírus Coro 
V anti-novo IgM e a banda C é pré-revestida com o anticorpo anti- 
IgG humano de cabra. Quando um volume adequado de amostra 
de teste é dispensado no poço de amostra da cassete de teste, a 
amostra migra por ação capilar através da cassete. O Coronavírus 
anti-lgG novo, se presente na amostra, se ligará aos novos 
conjugados do vírus Corona. O imunocomplexo é então capturado 
pelo reagente revestido na região da linha G, formando uma linha G 
de cor Borgonha, indicando um novo resultado de teste positivo para 
IgG do vírus Corona e sugerindo uma infecção recente ou repetida. 
O vírus IgM anti-corona, se presente na amostra, se ligará aos novos 
conjugados do vírus Corona. O imunocomplexo é então capturado 
pelo reagente pré-revestido na linha M, formando uma banda M de 
cor vinho, indicando novo resultado positivo no teste IgM do vírus 
Corona e sugerindo uma infecção atual. Ausência de qualquer linha 
de teste em (G e M) sugere um resultado negativo. A presença desta 
linha vermelha na região da linha de controle (C) como verificação do 
volume suficiente de amostra e fluxo adequado como controle para 
os reagentes. 
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[REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS ] 
Pacote do kit: 
1.20 cassetes de COVID-19 IgG / IgM em bolsa de folha de 
albumina por kit. 
Cada bolsa COVID-19 IgG / IgM está incluída com: 
Cassete de teste COVID-19 IgG / IgM: 1 cassete e dessecante: 1 un. 
2.Frasco de tampão de amostra: 2 ml / frasco para gotas, 1 frasco. 
3.Conta-gotas: 20 unid. 
4. Instruções de uso 
[VALIDADE] 
24 meses. Armazenar a 2-30 º C. 
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[MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS] 
1.Temporizador 
2.Tubo de coleta de sangue. 
3.Pipeta de 20uL e ponta amarela. 
4.Lancetas 
5.Almofadas de álcool 


[PREPARAÇÃO DA AMOSTRA] 

1. Para soro: 

Colete o sangue em um recipiente sem anticoagulante. Deixe 
o sangue coagular e separe o soro do coágulo. Use o soro para 
testar. Se a amostra não puder ser testada no dia da coleta, guarde 
a amostra de soro em uma geladeira ou freezer. Leve as amostras à 
temperatura ambiente antes do teste. Não congele e descongele a 
amostra repetidamente. 

2.Para Plasma: 

O sangue deve ser coletado usando técnicas padrão de punção 
venosa e o plasma coletado usando citrato de sódio, EDTA ou 
heparina como anticoagulante para garantir recuperação ideal e 
contaminação mínima de plaquetas. Após a coleta, deve haver uma 
rápida separação do plasma em menos de 30 minutos. Centrifugar 
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por 3000rpm, 3-5 minutos para remover qualquer partícula. 

3.Para Sangue: 

Gotas de sangue total podem ser coletadas com uma punção 
na ponta dos dedos. Não use sangue hemolisado para testes. As 
amostras de sangue total devem ser testadas imediatamente após a 
coleta. Evite amostras muito hemolíticas, lipídicas ou turvas. 
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[ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS] 

1.As amostras de soro ou plasma devem ser usadas dentro de 24 
a 48 horas. Armazene a amostra em 2-8 [], caso contrário, a amostra 
deve ser armazenada em -20 [] para evitar perda de bioatividade e 
contaminação. Evite ciclos de congelamento e descongelamento. 

2.A amostra de sangue total prefere usar como fresco colhido da 
punção na ponta dos dedos e fazer o teste imediatamente antes do 
coágulo. 


[ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE ] 
O kit de teste pode ser armazenado em temperatura ambiente (2 
a 30 º C) na bolsa selada até a data de vencimento. O kit de teste 
deve ser mantido longe da luz solar direta, umidade e calor. O prazo 
de validade é de 24 meses. 


[PRECAUÇÕES] 
1. Este kit de teste é apenas para uso diagnóstico in vitro. 
2. Use luvas de proteção ao manusear os componentes do kit e 
as amostras de teste. 
3. As amostras dos pacientes e o controle positivo inativado 
podem conter agentes infecciosos e devem ser 
manuseados e descartados como possíveis riscos biológicos. 
4. Descarte todos os materiais usados em um recipiente 
apropriado. Trate como risco biológico potencial. 
5. Não use os componentes do kit após o prazo de validade. 
[PROCEDIMENTO DE ENSAIO] 


(U)Univen' 


Atenção: Use o cartão de teste dentro de 1 hora após abrir a embalagem 
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para evitar que a umidade afete a precisão do teste. 
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Teste soro / plasma: 

1.Abra a bolsa lacrada rasgando o entalhe e remova a cassete de 
teste COVID-19 IgG / IgM da bolsa. 

2.Pipete 10 uL de soro ou plasma na área (S) da região do 
cassete. NÃO pipete mais 10 uL de amostra para teste. 

3.Retire o frasco do tampão de amostra do kit, abra a tampa e 
adicione 2 gotas (70 uL) de tampão de amostra na região (S) da 
cassete. Para cair com muita suavidade, não permita adicionar mais 
gotas na região "S”. 

4.Aguarde 15 minutos e leia o resultado. 

5.Não leia os resultados após 30 minutos. 


Análise de sangue total do dedo: 

1.Abra a bolsa lacrada rasgando o entalhe e remova a cassete de 
teste COVID-19 IgG / IgM da bolsa. 

2. Coleta de amostras: 

(1)Selecione o dedo para a punção, geralmente o lado do 
terceiro ou quarto dedo. Limpe com anti-séptico com uma compressa 
embebida em álcool e deixe secar ao ar. 

(2)Perfure o dedo com uma lanceta estéril, o sangue vai bem à 
superfície. 


(3)Coloque o cassete de teste COVID-19 IgG / IgM em uma 
superfície plana e limpa. 

(4)Retire o conta-gotas do kit de teste, leve uma gota de 
sangue dos dedos (- 10 ul) para a região "S" do cassete com muito 
cuidado. (Não coloque mais valor de sangue na região "S"). 
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3.Retire o tampão da amostra do kit de teste e abra a tampa. 

4.Adicione 2 gotas (- 70uL) de tampão de amostra na região do 
cassete "S". Não perca mais valor. 

5.Aguarde 15 minutos e leia os resultados. Não leia os resultados 
após 30 minutos. 
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[Interpretação do resultado do ensaio] 

1 RESULTADO NEGATIVO: Se apenas a linha C se desenvolver, o 
teste indica que os anticorpos anti-Corona Virus não são detectados 
na amostra. O resultado é negativo ou não reativo. 

2 RESULTADO POSITIVO: 

2.1 Além da presença da linha C, se apenas a linha G se 
desenvolver, o resultado do teste indica a presença de anti-New 
Corona Virus IgG; o resultado é positivo ou reativo para o novo vírus 
Corona IgG. 

2.2 Além da presença da linha C, se apenas a linha M se 
desenvolver, o teste indica a presença de anti-New Corona Virus 
IgM. O resultado é positivo ou reativo para o novo vírus Corona IgM. 

2.3 Além da presença da linha C, se ambas as linhas G e M se 
desenvolverem, o teste indica a presença de anti-New Corona Virus 
IgG e anti-New Corona Virus IgM. O resultado é o vírus da nova 
corona IgG e o vírus da nova corona IgM positivo ou reativo. 

As amostras com resultados positivos ou reativos devem ser 
confirmadas com métodos alternativos de teste e com resultados 
clínicos antes de fazer um diagnóstico. 

3 INVÁLIDO: Se nenhuma linha C se desenvolver, o teste 
será inválido, independentemente de qualquer desenvolvimento 
de cor nas linhas de teste (G e M), conforme indicado abaixo. 
Repita o teste com um novo dispositivo. 


Resultado da interpretação 
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Referência de significância clínica do teste rápido COVID-19 IgG / IgM e 
resultado do teste de PCR. 


Latent | Prodromal 


Test Healthy | ia Stage Onset Stage recover health 
+ve 
PCR -ve +ve +ve (late stage) SA -ve 
ne +ve (recurrence infected) 
-ve +ve ss 
IgM - Can b late st g - 
g ve an be +ve (late stage) valiosas) ve or +ve 
+ve -ve 
IgG -ve -ve -ve +ve +ve -ve 
Infection risk period Virus was cleared 


1.Use o cartão de teste dentro de 1 hora após abrir a 
embalagem para evitar que a umidade afete a precisão do teste. 

2.Este kit de teste é apenas para uso diagnóstico in vitro. 

3.A cassete de teste rápido COVID-19 IgG / IgM é limitada para 
fornecer uma detecção qualitativa. A intensidade da linha de teste 
não se correlaciona necessariamente com a concentração do 
anticorpo no sangue. 
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4.0s resultados obtidos com este teste são destinados apenas 
ao diagnóstico. Cada médico deve interpretar os resultados em 
conjunto com a história do paciente, os achados físicos e outros 
procedimentos de diagnóstico. 

5.Um resultado negativo do teste indica que os anticorpos 
para o novo coronavírus não estão presentes ou estão em níveis 
indetectáveis pelo teste. 

6.Este kit de teste COVID-19 IgG / IgM Test kit é para teste 
profissional apenas no hospital ou clínica Centro de laboratório, não 
para auto-teste. 
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[CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO] 

Uma comparação lado a lado foi realizada usando o Novel 
Coronavirus IgG / IgM Rapid Test e uma PCR comercial líder. Foram 
avaliadas 120 amostras clínicas do local do Professional Point of 
Care. Os seguintes resultados são tabulados destes estudos clínicos: 
Foi feita uma comparação estatística entre os resultados de “IgG”, 
produzindo uma sensibilidade de 100,00%, uma especificidade 
de 98,89% e uma precisão de 99,17%. (veja a tabela 1). Foi feita 
uma comparação estatística entre os resultados de “IgM”, com uma 
sensibilidade de 90,00%, uma especificidade de 97,78% e uma 
precisão de 95,83%. (veja a tabela 2) 


COVID-19 IgG PCR 
Positivo Negativo 
Test Positivo 30 1 
Negativo (o) 89 
Total 30 90 
Tabela 1. Resultado da comparação do teste COVID-19 IgG Test. 
COVID-9 PCR Total 
IgM Positivo Negativo 
JD Test Positivo 27 2 29 
Negativo 3 88 91 
Total 30 90 120 


Tabela 2. Resultado da comparação do teste COVID-19 IgM. 
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Reatividade cruzada e interferência 

Outros agentes causadores comuns de doenças infecciosas 
foram avaliados quanto à reatividade cruzada com o teste. Algumas 
amostras positivas de outras doenças infecciosas comuns foram 
introduzidas nas novas amostras positivas e negativas de coronavírus 
e testadas separadamente. Não foi observada reatividade cruzada 
com amostras de pacientes infectados com HIV, HAV, HBsAg, HCV, 
HTLV, CMV, FLUA, FLUB, RSV e TP. 
Substâncias endógenas potencialmente reativas, incluindo 
componentes séricos comuns, como lipídios, hemoglobina, 
bilirrubina, foram adicionadas em altas concentrações às novas 
amostras positivas e negativas de coronavírus e testadas 
separadamente. Nenhuma reatividade cruzada ou interferência foi 
observada no dispositivo. 
Alguns outros analitos biológicos comuns foram adicionados às 
novas amostras positivas e negativas de coronavírus e testados 
separadamente. Nenhuma interferência significativa foi observada 
nos níveis listados na tabela 3 abaixo. 
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Tabela 3. Reatividade cruzada É 
e interferência E 
Analitos Conc. (ug/ml) Espécimes 
Positivo Negativo 
Paracetamol 200 + - 
Ácido Acetoacético 200 + E 
Ácido acetilsalicílico 200 + - 
Benzoylecgonine 100 + - 
Cafeina 200 + - 
EDTA 800 + - 
Etanol 1.0% + - 
Ácido gentísico 200 + o 
B - Hidroxibutirato 20,000 + - 
Metanol 10.0% + - 
Fenotiazina 200 + - 
Fenilpropanolamina 200 EH - 
Ácido salicílico 200 + - 
Albumina 20mg/ml + - 
Bilirrubina 20ug/ml Ed - 
Hemoglobina 15mg/ml + - 
Concentração Espécimes 
annjeao Positivo Negativo 
Glucose 20mg/ml + - 
Ácido úrico 200ug/ml + - 
Lipidos 20mg/ml + a 


Reprodutibilidade 

Estudos de reprodutibilidade foram realizados para o novo teste 
rápido de coronavírus IgG / IgM em três laboratórios de consultório 
médico (POL). Sessenta (60) amostras de soro clínico, 20 negativas, 
20 limítrofes positivas e 20 positivas, foram usadas neste estudo. 
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Cada amostra foi processada em triplicado por três dias em cada 
POL. A concordância intra-ensaio foi de 100%. 
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TESTE APROVADO PELA ANVISA E UNIÃO EUROPEIA 
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ORIGEM 
Fabricado por: Jei Daniel (JD) Biotech Corp. - AZ01, Building], No.69, 
Hua Yang Road, Jinan, Shandong 250100, China. 


COMERCIALIZADO POR 
Univen Healthcare S.A. - Rua do Albatroz, 305 - sala 01, Cidade 
Universitária Pedra Branca Cep: 88137-290 | Palhoça/SC. 


